
为进一步加强实验室安全管理，排除安全隐患，保障科研和

教学工作的顺利进行，确保师生人身安全，学院于 4 月 25 日开

展了实验室安全检查工作，对本单位实验室进行安全隐患排查及

个人安全防护提示。学院党委副书记李斌，实验师吴桂莉、王琳

参加本次检查工作。

通过检查，发现部分实验室存在插线板未上墙、废弃物未处

理等情况。其中，逸夫生物楼 903、1101、1102、1105、1106，

岫云楼 116、218 实验室的整改内容均为二次提醒，若仍整改不

到位，将按照制度关停相关实验室并限期整改，学院复查合格后

开放使用。

针对所发现的问题（详见附表），请各实验室结合附表“检

查问题汇总表”中记录的安全隐患问题完成整改。
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附表：检查问题汇总表

序号 实验室 课题组 存在隐患 隐患照片

1
天演楼

220
肖洒课题组

1. 安全通道阻挡，易燃物

多

2
逸夫生物

楼 803

邓建明课题

组

1. 易制毒药品柜一个锁

为无效锁

3
逸夫生物

楼 901

马妙君 张鹏

飞 王相泰、

赵志刚、齐

威、杨强等课

题组

1. 废液桶无标签；

2. 学生实验不穿实验服

4
逸夫生物

楼 903

马妙君 张鹏

飞 王相泰、

赵志刚、齐

威、杨强等课

题组

1. 学生实验不穿实验服；

2. 空瓶未及时回收；

3. 废液桶无标签（二次提

醒整改）



5
逸夫生物

楼 1101

熊友才课题

组

1. 卫生差；

2. 紧急逃生通道不能遮

挡（二次提醒整改）；

3. 空瓶未及时回收

6
逸夫生物

楼 1102

李金花课题

组

1. 易制毒化学品专柜无

效锁（二次提醒整改）



7
逸夫生物

楼 1103

方向文课题

组

1. 不用的气瓶需配有气

瓶帽；

2. 硝酸钾易制爆药品管

理不规范（严重）；

3. 废液桶无标签；

4. 配电箱遮挡，遇到危险

不能第一时间断电

8
逸夫生物

楼 1104

叶建圣等课

题组
1. 实验室有疑似饮用水

9
逸夫生物

楼 1105

张峰等课题

组

1. 废弃物未及时回收；

2. 易制毒柜未有网格员

课题组信息，锁为无效锁

（二次提醒整改）

10
逸夫生物

楼 1106

叶建圣等课

题组

1. 冰箱柜门盖不严，需及

时除冰（二次提醒整改）

11
岫云楼

102

刘向、刘木、

肖瑶课题组

1. 实验室禁止放饮用水；

2. 空瓶未及时回收；

3. 通风橱不要放杂物，保

持洁净

12
岫云楼

109
张宏课题组

1. CO2气瓶需配置防泄漏

报警装置



13
岫云楼

111

李克欣、严

政、李博文课

题组

1. 贵重设备脏，待清洁；

2. 插线板在地面未悬挂；

3. 气瓶无状态标识

14
岫云楼

113

严川、周炜帏

课题组

1. 实验室禁止放非实验

物品

15
岫云楼

116

贺金生课题

组

1. 易制毒药品管理不规

范且未上锁（二次提醒整

改）

2. 易制毒柜未有网格员

课题组信息（二次提醒整

改）

3. 废试剂瓶未处理（二次

提醒整改）

4.地面未清理



16
岫云楼

204
张凤课题组 1.实验室禁止放饮用水

17
岫云楼

218

李敏洁、武生

聃、任广朋、

刘建全、娄尚

灵课题组

1. 垃圾未及时处理（二次

提醒整改）

2. 物品未收纳，散乱放置

（二次提醒整改）

3. 卫生很差（二次提醒整

改）

4. 安全通道阻挡



18
岫云楼

223

吴纪华课题

组

1. 氯仿作为易制毒化学

品未按要求管理


