
 
 

 

 

 

 

 
 

 

为进一步强化安全管理，确保实验设备、危化品、用电用水

等环节的安全可控，学院于 10 月 28 日组织开展了本次实验室安

全检查工作，重点围绕实验室安全隐患排查、实验设备与危化品

管理、用电用水安全以及个人安全防护提醒，旨在全面落实安全

责任制，及时发现并整改潜在问题，为本学期科研工作提供坚实

的安全保障。学院副书记李斌，实验师吴桂莉、王琳参加本次检

查工作。 

针对本次安全检查发现的问题，要求相关实验室结合附表

“检查问题汇总表”中记录的安全隐患问题于 11 月 7 日前完成

整改，并将整改报告交至岫云楼 120 办公室。请各实验室切实承

担起安全管理主体责任，切勿心存侥幸。对于确因客观原因需延

期整改的，须与2025年 11月 7日前提交书面说明（含整改方案、

预计完成时间及负责人签字）。 

实验室安全工作简报 
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附表：检查问题汇总表 

序

号 
房间号 隐患图片 存在的隐患问题 

1 
岫云楼

109 

 

1.非实验用品请不要

放在实验室。 

2 
岫云楼

111 

 

1.气体钢瓶未固定。 

3 
岫云楼

113 

 

1.废液桶无标签。  

4 
岫云楼

215 

 

1.地面卫生差。 

5 
岫云楼

222 

 

1.纸箱子（易燃物）不要

放到设备旁。 

6 

逸夫生

物楼

803 

 

1.地面卫生差； 

2.液氮罐旁要放置防护措

施（防冻手套）。 



 
 

7 

逸夫生

物楼

901 

 
1.实验室三名同学实验未

穿实验服 

8 

逸夫生

物楼

1101 

   1.烘箱距离配电箱太近，

危险发生易引发二次灾

害； 

2.水龙头漏水； 

3.废弃瓶子未及时清理。 

9 

逸夫生

物楼

1102 

 

1.插线板老旧，增加火灾

和触电风险，请更换。 

10 

逸夫生

物楼

1103 

   
1.气瓶未固定； 

2.管控试剂未按照“五双”

管理，限期取消该课题组

采购申请权限； 

3.配电箱缺乏紧急断电操

作提示，出现危险不能第

一时间断电； 

4.逃生通道遮挡。 

11 

逸夫生

物楼

1104 

 

1.废液桶标识脱落。 

12 
天演楼

220 

 

1.实验室用请清晰显目的

标注“实验用水”。 

 


